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	摘要(中)	近年來，表面電漿共振已經被廣泛的應用在有關物理、化學和生醫的檢測工作上，也因為SPR具有靈敏度高、反應速度快，專一性、無須標記即可大量平行篩檢的優點，已經成為最具發展潛力的一項技術，為了提高階析度和檢測的快速性，有許多人致力於發展各種不同的機構方式，但其工作的平台，不外乎還是利用旋轉的機構，但旋轉機構要做到高精確度且，所花費的金額很龐大，於是本論文主要是提出一個非旋轉平台的新機構理念，並期能降低實驗的費用。


首先先對此機構做模擬，推導數學公式，並討論公式中不同參數對實驗的影響性，之後再利用實際實驗，將結果與文獻做比較，驗證此新機構的可行性。
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