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	論文名稱	
      	  應用手機開發手握球握力及相關資料之量測
(A Mobile Application to Measure Strength and States of a Grip Ball)
      	   
	相關論文		★ 應用嵌入式系統於呼吸肌肉群訓練儀之系統開發	★ 勃起障礙與缺血性心臟病的雙向研究: 以台灣全人口基礎的世代研究
	★ 基質輔助雷射脫附飛行時間式串聯質譜儀 微生物抗藥性資料視覺化工具	★ 使用穿戴式裝置分析心律變異及偵測心律不整之應用程式
	★ 建立一個自動化分析系統用來分析任何兩種疾病之間的關聯性透過世代研究設計以及使用承保抽樣歸人檔	★ 青光眼病患併發糖尿病,使用Metformin及Sulfonylurea治療得到中風之風險:以台灣人口為基礎的觀察性研究
	★ 利用組成識別和序列及空間特性構成之預測系統來針對蛋白質交互作用上的特殊區段點位進行分析及預測辨識	★ 新聞語意特徵擷取流程設計與股價變化關聯性分析
	★ 藥物與疾病關聯性自動化分析平台設計與實作	★ 建立財務報告自動分析系統進行股價預測
	★ 建立一個分析疾病與癌症關聯性的自動化系統	★ 基於慣性感測器虛擬鍵盤之設計與實作
	★ 一個醫療照護監測系統之實作	★ 利用關聯分析全面性的搜索癌症關聯疾病
	★ 全面性尋找類風濕性關節炎之關聯疾病	★ 利用機器學習法估算台灣無測站區域之PM2.5濃度
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	摘要(中)	血液透析病患會被要求進行握球復健來改善血管直徑和血流量，提高血管通路手術的成功率。本研究擬以力量感測器獲取握球復健時的電壓差數據，並利用智慧型裝置計算握力值與按壓次數，求得握力值將利用SAEHAN®品牌的液壓握力計進行握力值驗證，按壓次數則是與實際按壓次數兩項結果驗證，之後可將資料儲存至伺服器。本研究可提供需要手部復健者，瞭解復健過程的握力值與按壓次數，並幫助醫療團隊瞭解病患的復健情形以及未來提供醫療健康照護物聯網。
	摘要(英)	Hemodialysis is one of the common methods of treating chronic kidney disease, vascular access surgery need to be operated before hemodialysis. To increase thesuccess rate in vascular access surgery, proper hand rehabilitation can improve success rate. Dialysis patients are usually  asked to do rehabilitation to improve blood vessel diameter and blood flow, enhance the success rate of vascular access surgery. Through wearable devices, we compute grab ball’s states in a convenient way. This study acquires grip force and number of presses. We then compare the results  with SAEHAN grip force meter. Finally, the results are sent to the server. The proposed method could help the medical team confirms the patient’s rehabilitation status and get benefits on health care.
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