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	摘要(中)	超音波掃描與電腦斷層掃描、磁振造影比較起來，是一種方便使用、無傷害、能即時得到影像的醫學診斷儀器，不僅在一般的醫學檢查中被廣泛的使用，在許多的外科手術時也會使用超音波掃描來作術中的檢查，以找出手術過程中已被移動或尚未被清除的病灶，然而超音波影像由於易受周圍環境的干擾，且有許多的雜訊，要用來找出微小的病灶並知道該位置，需要相當的經驗，如果能將超音波影像的資料顯示在立體空間中，則醫師能更容易快速的判斷出所尋找的目標。

本研究利用基因法，將超音波影像與空間定位裝置結合，並沿續SPANS系統，使得由超音波影像所得到的病灶資料，可以透過定位裝置的空間定位，與病患的電腦斷層影像結合，不僅能讓醫師在手術中，以超音波掃描來偵測病灶並加以導引，更可以藉由電腦斷層影像所重建出來的立體模型，讓醫師了解病灶的位置，同時也彌補了電腦斷層影像不能在術中即時更新的缺點。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 影像導引
★  超音波	關鍵字(英)	
      	  ★ image-guided
★  ultrasound
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