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	摘要(中)	本論文為傾角感測器方面的研究，一般水平的判斷是用肉眼搭配光學系統，主觀且無電子輸出訊號搭配其它儀器；有電子訊號輸出的電解液式傾角感測器是最常見搭配其它定位系統的器件之一，然而高精度的儀器大都價格昂貴，本研究的目的之一是希望能開發精度高且價位低廉的水平感測器。


由於近年來光電業興起，電子影像技術運用廣泛，在本論文我們以光學上三角量測的方法，配合電子影像，去達成高精度水平感測的目的，有別於電解液式傾角感測器及其它電子電路的方法。
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