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	摘要(中)	摘　要


人體的生理訊號往往可轉換成電子訊號，因此透過電子儀器便能量測這些生理訊號，並且加以記錄與分析，心電圖訊號(ECG)便是其中一種常見的典型例子。


由於現存的心電圖訊號量測儀器皆是封閉式系統，能由儀器所獲得的資訊多半受到限制，並非想要的原始資訊，為了得到更多、更完整的資訊，本文設計組裝了一套心電圖訊號的擷取裝置，以便進行不同的測試與分析。


心電圖訊號一直是用來判定心臟疾病的有利工具，如心率不整、心室肥大、心室顫動等的判定都需借助心電圖訊號，但是這些心臟疾病的判斷是由醫生經由時域的心電圖訊號波形特徵來判定，所以有賴於醫生的經驗，在本文中希望利用設計組裝的儀器量取心電圖訊號資料，再將資料經由系統鑑別的方法將心臟的系統建立出來，並比較正常人與心臟疾病患者的心臟系統相關性，期望能藉此方法幫助醫生判斷心臟疾病。
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